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ванного потока натрия, в связи с чем регулировать
концентрацию раствора щелочи в химическом ре
акторе можно только за счет входного потока воды.
Результаты анализа процессов, проходящих при
взаимодействии компонентов реакции, будут ис
пользованы для идентификации технологического
объекта управления. Математическая модель хи
мического реактора позволит выполнить отладку
алгоритмов запуска и останова технологического
процесса, а также провести синтез и настройку
контуров управления массой и концентрацией ра
створа в емкости реактора.
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Наночастицы поступают в организм человека
и животных через воздух, желудочнокишечный
тракт, парэнтеральным путем (кровь, оперативные
вмешательства) при использовании наноразмер
ных и наноструктурных материалов (системы до
ставки лекарственных препаратов, имплантаты для
клапанов сердца, для травматологии и ортопедии,
стоматологии и т. п.). При этом деградация самих
нанообъектов, неизбежно возникающая в жидко
стях и тканях, приводит к выделению ионов, что
значительно усиливает площадь поражения биоло
гических объектов, и может вызывать полиорган
ную патологию. Накопление наноразмерных
объектов и продуктов их деградации (ионы, моно
меры) в тканях и жидкостях таит огромную, до сих
пор мало изученную потенциальную опасность для
здоровья. В связи с этим, неизбежно возникла но
вая область научных знаний – нанотоксикология.
Сравнительный анализ 100 лучших публикаций
в области наномедицины за 2007–2009 гг. в журна
лах с высоким уровнем цитируемости (в частности,
«Science», «Nature»), проведенный нами на основе
международной базы данных Ion Channel Media
Group Ltd, позволил установить распределение ис
следований по темам (табл. 1) и частоту упомина
ний (%) наночастиц в научных статьях.
Согласно табл. 1, современная наномедицина
сосредоточена, прежде всего, на создании мате
риальнотехнической базы (приборы, методы вы
деления, анализа и детекции наночастиц). Среди
аналитических методов исследования наночастиц
на атомном и молекулярном уровнях одно из веду
щих мест принадлежит электрохимическим мето
дам анализа.
Практическое применение нанотехнологий
в биологии и медицине составляет гораздо мень
ший процент публикаций. Одним из объяснений,
на наш взгляд, является сложность наночастиц как
физикохимических объектов и живых организмов
для изучения их поведения при взаимодействии.
В связи с токсичностью наночастиц [1] и недоста
точными фундаментальными обобщениями их ро
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ли в экосистеме, текущими направлениями их ис
пользования можно считать нанодиагностику
(контрастирование биологических объектов),
борьбу с заболеваниями, вызываемыми инфек
ционными агентами (например, синдром приобре
тенного иммунодефицита человека) и опухолевой
патологией.
Таблица 1. Распределение публикаций в области наномеди
цины в 2007–2009 гг.
Наиболее часто в биологии и медицине приме
няются наночастицы металлов, на которые прихо
дится до 69 % упоминаний в научной литературе.
В кровеносном русле и биологических тканях
вследствие высокой удельной площади поверхно
сти нанообъектов увеличивается их раствори
мость, в сравнении с микро и макрообъектами,
до ионов и мономеров [2]. В связи с этим, опреде
ление именно ионов в биологических жидкостях
и тканях может нести наиболее объективную ин
формацию о накоплении в них наночастиц метал
лов. В этом плане инверсионная вольтампероме
трия, имеющая огромный опыт при контроле на
копления металлов в продуктах питания, жидко
стях и тканях человека, рыб, животных и т. п., мо
жет быть одним из ведущих методов анализа при
определении продуктов деградации наночастиц
в биологических объектах.
Кроме того, метод инверсионной вольтамперо
метрии (ИВ) рекомендован, согласно нормативно
му документу [3], для определения химических по
казателей, характеризующих функциональные
свойства тестируемых наноматериалов, перед про
ведением медикобиологической оценки нанома
териалов и содержащей их продукции.
В связи с перечисленным выше, разработка ме
тодов детектирования наноразмерных объектов
с помощью инверсионной вольтамперометрии
приобретает особое значение, поскольку:
1) позволяет анализировать биологические жид
кости и ткани, что имеет значение для безопас
ности нанотехнологий в приложении к эколо
гии, биологии, медицине;
2) параметры цена/качество для инверсионной
вольтамперометрии в области химического ана
лиза предпочтительнее аналогичных значений
для других методов анализа.
Это играет существенную роль для создания
импортозамещающих методик выполнения изме
рений в области наноиндустрии и нанобезопасно
сти. Согласно представленным выше выкладкам,
инверсионная вольтамперометрия может оказаться
наиболее полезным инструментом нанотоксиколо
гии и наномедицины при создании приборов и ме
тодов диагностики поведения наносистем и нано
материалов в биологических средах.
В этой связи актуальной задачей является раз
работка ряда вольтамперометрических методик
комплексного исследования систем с наночасти
цами металлов, а также создание методик количе
ственного химического анализа биологических
объектов на содержание серебра и железа. Для раз
работки вольтамперометрических методик опреде
ления серебра и железа в биологических средах ис
следовано электрохимическое поведение на элек
тродах различных типов и выбраны рабочие усло
вия их определения. Ниже приведены результаты
исследований по определению микроколичеств
железа и серебра.
Анализ литературных данных показал, что при
определении серебра методом инверсионной воль
тамперометрии (ИВ) проводят электровыделение
металлического серебра на твердых электродах
(платиновые, графитовые, стеклоуглеродные) из
растворов азотной, хлорной кислот, нитратов ка
лия, аммония и других электролитов [4, 5]; в анали
зе биологических объектов применяют предвари
тельное отделение и концентрирование серебра,
например, экстракцией или сорбцией. Во многих
источниках указывается на определенные трудно
сти ИВопределения серебра на твердых электро
дах, связанные главным образом, с регенерацией
этих электродов. Практически отсутствовали сведе
ния о мешающем влиянии различных ионов, обыч
но содержащихся в биологических объектах.
Необходимо было также подобрать условия, в кото
рых линейная зависимость тока пика серебра на
блюдалась бы в широкой области концентраций.
Поэтому были проведены исследования по опти
мизации условий определения серебра методом ИВ.
Измерения проводились с использованием ана
литического вольтамперометрического комплекса
типа СТА. Изучено влияние природы фонового
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в растворе на значение потенциала электролиза,
проверено влияние растворенного кислорода, ряда
ионов металлов и хлоридов на величину тока пика
серебра. Отмечено, что удаление кислорода током
инертного газа приводит к некоторому увеличению
тока электроокисления серебра, на воспроизводи
мости результатов параллельных определений это
не сказывается. Проверка работы графитовых
электродов при определении серебра проводилась
методом «введенонайдено».
На ртутнографитовом электроде (фоновый
электролит – 0,6 М HCl) были получены вольтам
перные кривые электровосстановления ионов се
ребра (I), снятые в дифференциальноимпульсном
режиме. Аналитический сигнал Ag(I) наблюдался
при Е=0,28 В.
Интервал линейной зависимости тока электро
восстановления серебра от его концентрации в ра
створе лежит в пределах от 4.10–3 до 0,1 мг/дм3.
Установлено, что определению серебра не мешают
ионы, не осаждающиеся на электроде при выделе
нии серебра: тысячекратные количества калия,
натрия, кальция, магния, алюминия, стократные
количества кобальта, никеля, железа, десятикрат
ные количества цинка, кадмия, свинца. Количе
ственное определение серебра затрудняется в при
сутствии избытков ионов меди, ртути, золота, ме
шающее влияние оказывают хлориды и поверх
ностноактивные вещества. Уже десятикратные
количества меди могут изменять высоту пиков се
ребра, поэтому при большом содержании меди ре
комендовано:
1) проводить электронакопление при Е=–0,4 В, а
развертку потенциала начинать с 0,0 В (для ра
створения меди с электрода);
2) если этот прием оказывается недостаточно эф
фективным, при появлении пика меди добав
лять в раствор комплексообразующий лиганд
(например, трилон Б около 2.10–3 моль/дм3), ко
торый связывает медь в устойчивый комплекс,
не выделяющийся на электроде при – 0,4 В.
Мешающее влияние ртути, потенциал пика ко
торой практически совпадает с потенциалом пика
серебра, устраняется на стадии пробоподготовки
за счет ее улетучивания при прокаливании мине
рализата.
Что касается железа, то в методах вольтамперо
метрии существуют несколько способов получения
его сигнала. На ртутных электродах железо (III)
восстанавливается в две ступени: до железа (II),
начиная от потенциала растворения ртути,
и до железа (0) – в области потенциалов от –1,4 до
–1,6 В. На графитовых и платиновых электродах
область восстановления Fe3+→Fe2+ зависит от при
роды фонового электролита и обратимости элек
тродного процесса; для обратимых процессов это
область около +0,5 В (относительно насыщенного
каломельного электрода).
Авторами были получены вольтамперные кри
вые для железа (III) различной концентрации
на золотографитовом электроде на фоне 0,01 М
трилона Б. Вид вольтамперных кривых характерен
для дифференциальной вольтамперной кривой
аналитического сигнала железа (III). По данным
циклической вольтамперометрии, полученным ра
нее [6], известно, что катодная волна отражает вос
становление комплекса железа (III), анодный сиг
нал соответствует окислению трилонатного ком
плекса железа (II) на поверхности золотографито
вого электрода. Зависимость изменения величины
производной амплитуды тока во времени от кон
центрации железа (III) в растворе линейна в диапа
зоне от 0,2 до 20 мг/дм3. Присутствующая в биома
териалах медь хорошо маскируется трилоном Б.
По экспериментальным данным выбраны рабо
чие условия вольтамперометрического определе
ния серебра и железа (табл. 2), на основе которых
разработаны, метрологически аттестованы методи
ки количественного химического анализа проб
биоматериалов на содержание этих элементов [7].
С учетом выбранных условий сделана попытка
по разработке способа определения доли дегради
рующих в ионную форму наночастиц металлов
и возможности оценки фазового состояния нано
частиц в биологических средах. Дополнительные
исследования проведены на примере нанопорош
ков оксида железа (III) с использованием угольно
пастового электрода (УПЭ) в качестве индикатор
ного.
Для изготовления УПЭ порошок спектрального
графита марки С4 со средним размером частиц
100 … 200 мкм смешивали с силиконовым маслом
(1 г порошка и 0,5 мл масла), и вводили в тефло
новую трубку диаметром 5 мм. Токоподвод осу
ществлялся через стандартный графитовый элек
трод. Нанопорошки оксида железа (Fe3O4) со сред
ним диаметром частиц 18 нм были получены мето
дом газофазного синтеза в Институте физики ме
таллов УрО РАН. Взвесь частиц Fe3O4 наносили
на торцевую поверхность электрода непосред
ственно перед измерениями. Условия регистрации
вольтамперных кривых железа (III) приведены
в табл. 2. Характер вольтамперных кривых, полу
ченных на фоновом электролите и с введением
0,4 мкг наночастиц Fe3O4 практически одинаков.
Аналитический сигнал наночастиц Fe3O4 с поверх
ности УПЭ не наблюдается в широком диапазоне
потенциалов (–0,6…+0,6 В). При введении ионов
железа (III) на поверхность электрода регистриро
вали пик при потенциале – 0,15 В. Полученные
данные позволяют считать, что сигналообразую
щими частицами являются ионы железа (III), фор
ма нахождения железа (III) в виде наночастиц
Fe3O4 не способствует образованию и дальнейшему
электроокислению трилонатных комплексов желе
за (II) с поверхности электрода. Это может служить
основой для оценки фазового состояния и, соот
ветственно, для определения доли растворенных
в биологических средах наночастиц Fe3O4. Такого
рода сведения являются источником информации
о токсичности наночастиц и их метаболических
превращениях в биологических системах.
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Выводы
1. Впервые показана возможность использования
метода вольтамперометрии для оценки степени
деградации наночастиц оксида железа.
2. Подобраны рабочие условия определения де
градирующих из наночастиц ионов серебра
и железа методом вольтамперометрии для мето
дики количественного анализа биологических
жидкостей.
Авторы выражают признательность проф. А.Е. Ермако
ву и к.фм.н. М.А. Уймину (Институт физики металлов УрО




Таблица 2. Условия измерений аналитических сигналов железа и серебра



















Поляризующее напряжение для электронакопления, В –1,0 (–0,6)* –0,2
Потенциал начала регистрации ВАкривой, В –0,6 –0,2
Конечное напряжение развертки, В +0,6 –1,2
Потенциал очистки электрода, В +0,6 –1,2
Скорость линейного изменения потенциала, мВ/с 80 50
Время электролиза (в зависимости от содержания элемента в пробе), с 30 60…180
Потенциал аналитического сигнала (пика), В, (ориентировочное зна
чение)
–0,15 –0,70
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